安庆市立医院北院区放射科西门子YISO DR
维修服务参数服务技术参数及要求
	序号
	谈判文件条目号
	采购规格/商务条款

	1
	设备型号
	西门子YISO DR

	2
	故障简述
	1、故障描述：球管和胸片架移动故障。
2、初步判断：D801控制板损坏。
3、上述故障仅做参考，投报方需自行来院踏勘。

	3
	服务范围
	西门子YISO DR设备故障维修所需配件D801控制板及所有的技术服务、派工、现场服务的费用。

	4
	投报人资质
	投标人须具有医疗设备维修、保养、装配、调试等的企业资格（即在营业执照中有注册）且营业执照年检有效。

	5
	投标人业绩
	须提供放射类设备故障维修的业绩证明2份。

	6
	配件及质量要求
	1、需要更换配件必须为本项目设备型号的原厂配件，以保障设备处于最佳运行状态。（投标文件中提供承诺函，格式自拟）
2、配件的来源必须符合国家相关法律法规（投标文件中提供承诺函，格式自拟）

	7
	工程师配备
	须具备足够的维修服务队伍，至少两名专业工程师，且所属工程师需要具有专业维修技能（提供相关资格证明）。

	8
	配件保修期
	本项目所更换的配件保修期壹年


注：以上条款必须满足，否则视为无效。
Unrestricted
