第三章  服务需求及技术要求
[bookmark: bookmark47]一、项目概况
1、项目名称：安庆市立医院第二十四批医用耗材采购（二次）
2、服务地点：安庆市立医院
二、货物及服务要求

	包号
	耗材名称
	规格型号
	单位
	单价限价 (元)
	年用量
	参数要求
	总限价（元）

	2
	进口脐静脉导管
	各规格
	套
	535
	50
	1：新生儿脐静脉导管材质要求：1）植入级聚氨酯材质，低血栓、稳定性高；2）导管上要有明显刻度；3）导管显影要明显（床边B超级X线）；4）输液接头双重密封，降低细菌侵入危险；进液端表面平整，无间隙及死腔，无针连接，自动正压，防止血液回流，降低导管堵塞风险
2、脐静脉导管根据需要免费提供配套穿刺包。
3、儿脐静脉穿刺包配置要求：大单1个，中单2件，小单1件，孔巾1块、输液贴1个（6＊8cm），大头,棉签3包、托盘2个（162＊222mm）、塑料镊子一把、透明贴膜1张（10cm＊12cm）,手术衣1件、纱布块5块（5cm＊5cm8层一块、8cm＊8cm8层4块）、无菌手套2副、带针缝合线1个、11号手术刀1把、剪刀1把、纸尺1个等。（治疗巾、孔巾等大小均要适合新生儿用）。
	26750



注: 
1、 [bookmark: OLE_LINK1]以上条款必须满足，否则视为无效投报。
2、 为杜绝采购过程中一切不正当竞争行为，所有中选供货商必须保证正常供货，满足院方需求。如不能正常供货者，将列入黑名单，半年内将不能参与我院所有医用耗材的投报，并停止在我院在供货物。
   3、带实物及检测报告。

